B  fl  and  Raclierche  a1  d^valoppement 

B  B  Development  Canada  pour  la  defense  C^ae^ 


DEFENCE 


Caracterisation  de  remission  d'un  radiateur 
Airworks 


J,-R  Lepage 
D.  Vincent 
RDDC  Valcartier 


Defence  R&D  Canada  -  Valcartier 

Note  Technique 
DRDC  Valcartier  TN  2005-260 
Septembre  2005 


Cknada 


Report  Documentation  Page 


Form  Approved 
0MB  No.  0704-0188 


Public  reporting  burden  for  the  collection  of  information  is  estimated  to  average  1  hour  per  response,  including  the  time  for  reviewing  instructions,  searching  existing  data  sources,  gathering  and 
maintaining  the  data  needed,  and  completing  and  reviewing  the  collection  of  information.  Send  comments  regarding  this  burden  estimate  or  any  other  aspect  of  this  collection  of  information, 
including  suggestions  for  reducing  this  burden,  to  Washington  Headquarters  Services,  Directorate  for  Information  Operations  and  Reports,  1215  Jefferson  Davis  Highway,  Suite  1204,  Arlington 
VA  22202-4302.  Respondents  should  be  aware  that  notwithstanding  any  other  provision  of  law,  no  person  shall  be  subject  to  a  penalty  for  failing  to  comply  with  a  collection  of  information  if  it 
does  not  display  a  currently  valid  0MB  control  number. 


1.  REPORT  DATE 

SEP  2005 


2.  REPORT  TYPE 


3.  DATES  COVERED 

00-00-2005  to  00-00-2005 


4.  TITLE  AND  SUBTITLE 

Characterization  of  the  emission  of  an  Airworks  radiator 


6.  AUTHOR(S) 


7.  PEREORMING  ORGANIZATION  NAME(S)  AND  ADDRESS(ES) 

Defense  Research  &  Development  -  Valcartier,2459  Pie-XI  Blvd.  North, 
Quebec  City,  QC  G3J  1X8  Canada  , , 


5a.  CONTRACT  NUMBER 


5b.  GRANT  NUMBER 


5c.  PROGRAM  ELEMENT  NUMBER 


5d.  PROJECT  NUMBER 


5e.  TASK  NUMBER 


5f.  WORK  UNIT  NUMBER 


8.  PEREORMING  ORGANIZATION 
REPORT  NUMBER 


9.  SPONSORING/MONITORING  AGENCY  NAME(S)  AND  ADDRESS(ES) 


12.  DISTRIBUTION/AVAILABILITY  STATEMENT 

Approved  for  public  release;  distribution  unlimited 

13.  SUPPLEMENTARY  NOTES 

Text  in  French. 


10.  SPONSOR/MONITOR’S  ACRONYM(S) 

11.  SPONSOR/MONITOR’S  REPORT 
NUMBER(S) 


14.  ABSTRACT 

This  paper  presents  the  measurement  and  analysis  of  the  spectrum  of  an  Airworks  radiator.  This 
approaches  the  theoretical  spectrum  of  a  black  body  at  a  temperature  of  1073  K.  The  measure  allows  us  to 
evaluate  the  irradiance  in  the  range  3  to  5  &#956;m  from  a  measurement  of  irradiance  performed  with  a 
broadband  radiometer. 


15.  SUBJECT  TERMS 

Thermal  source,  Blackbody  radiation.  Spectrometry,  Radiometry 


16.  SECURITY  CLASSIEICATION  OE: 


a.  REPORT 

unclassified 


b.  ABSTRACT 

unclassified 


c.  THIS  PAGE 

unclassified 


17.  LIMITATION  OE 

18.  NUMBER 

ABSTRACT 

OE  PAGES 

Public  Release 

28 

19a.  NAME  OE 
RESPONSIBLE  PERSON 


Standard  Form  298  (Rev.  8-98) 

Prescribed  by  ANSI  Std  Z39-18 


Caracterisation  de  remission  d’un 
radiateur  Airworks 


J.-F.  Lepage 
D.  Vincent 
RDDC  Valcartier 


R  &  D  pour  la  defense  Canada  -  Valcartier 

Note  technique 

DRDC  Valcartier  TN  2005-260 
Septembre  2005 


Auteur 


Jean-Fran9ois  Lepage 

Approuve  par 

Philip  Twardawa 
C/Section  Guerre  Electro-Optique 

Publication  approuvee  par 

Gilles  Berube 
Scientifique  en  chef 


©  Her  Majesty  the  Queen  as  represented  by  the  Minister  of  National  Defence,  2005 
©  Sa  majeste  la  reine,  representee  par  le  ministre  de  la  Defense  nationale,  2005 


Resume 


Cette  note  presente  la  mesure  et  I’analyse  du  spectre  d’un  radiateur  Airworks.  Celui-ci 
se  rapproche  du  spectre  theorique  d’un  corps  noir  a  une  temperature  de  1073  K.  La 
mesure  nous  permet  d’evaluer  I’irradiance  dans  la  bande  3  a  5  jam  a  partir  d’une 
mesure  d’irradiance  effectuee  avec  un  radiometre  a  large  bande. 
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1.  Introduction 


Cette  note  presente  la  mesure  et  Tanalyse  du  spectre  d'un  radiateur  commercial 
Airworks  modele  C-983  (voir  figure  1).  Ces  radiateurs  produisent  d'une  fa^on  simple, 
efficace  et  economique,  un  myonnement  infrarouge  intense.  La  mesure  du  spectre 
d' emission  et  du  niveau  d'irradiance  vise  done  a  caracteriser  le  rayonnement  eniis.  A 
Laide  du  spectre  mesure,  nous  detemiinons  la  fraction  de  la  puissance  totale  contenue 
dans  la  bande  3  a  5  pm  apres  propagation  sur  une  distance  de  545  m.  Nous  pouvons 
ainsi  calculer  Lirradiance  dans  cette  bande  apartir  d'une  mesure  d'irradiance  effectuee 
a  une  distance  de  545  ni,  avec  un  radiometre  possedant  une  bande  plus  large. 


Figure  1,  Photographie  du  radiateur. 


2.  Mesure  du  spectre 

Le  radiateur  etudie  est  de  type  PSHIOOO,  modele  C-983,  no  de  serie  0135.  11  est 
constitue  de  deux  filaments  chauffants  emoules  autour  d’un  cone  en  ceramique  place 
au  foyer  d’un  reflecteur  metallique  concave.  Le  diametre  du  reflecteur  est  de  40  cm. 
Lorsque  le  selecteur  de  temperature  est  place  a  la  position  HI,  les  deux  filaments  sont 
chauffes.  A  la  position  LOW,  un  seul  filament  est  chauffe.  La  temperature  est  done  la 
meme  aux  deux  positions,  mais  la  puissance  totale  emise  pent  etre  variee  d’un  fecteur 
2.  Les  mesures  sont  prises  a  la  position  HI  et  lorsque  la  temperature  est  stabHisee, 
e'est-a-dire  apres  quelques  minutes  de  fonctionnement. 
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2.1  Prise  des  mesures 


La  mesure  du  spectre  entre  0.325  et  2.5  jiim  a  etc  effectuee  a  Laide  d’un 
spectroradiometre  ASD  (Analytical  Spectral  Devices,  Inc.)  FieldSpec®  Pro  FR  qui 
collecte  la  radiation  a  Faide  d’un  faisceau  de  fibres. 

•  L’appareil  foumit  des  valeurs  spectrales  echantillonnees  aux  1  nm. 

•  Nous  avons  mesure  le  spectre  en  pla9ant  le  faisceau  de  fibres  sans  optique  de 
collection  a  environ  4  m  du  radiateur.  Le  champ  de  vue  etait  alors  d’environ  25°. 
En  pla9ant  le  radiateur  a  cette  distance,  on  s ’assure  que  les  trois  spectrometres  de 
I’appareil,  qui  possedent  des  champs  de  vue  legerement  differents,  voient  tout  le 
radiateur.  L’arriere-plan  etait  alors  negligeable  par  rapport  a  remission  du 
radiateur. 

•  Nous  avons  finalement  effectue  une  correction  logicielle  parabolique  afin  de  lisser 
les  intersections  entre  les  3  bandes  de  mesure  de  I’appareil. 


La  mesure  du  spectre  entre  2.0  et  15jLima  etc  effectuee  a  I’aide  d’un  spectrometre 

ABB  MR-304. 

•  L’appareil  comprend  un  detecteur  InSb  et  un  detecteur  HgCdTe  (MCT). 

•  Les  spectres  sont  donnes  par  rapport  a  a  =  la  resolution  etant  fixee  a  4  cm'F 

•  Le  champ  de  vue  est  de  45  mrad. 

•  Pour  limiter  le  niveau  de  signal,  I’ouverture  du  spectrometre  a  etc  fixee  a  0.8  mm. 

•  Pour  pouvoir  etalonner  I’appareil,  nous  avons  d’abord  enregistre  des  spectres  d’un 
corps  noir  (Cl  modele  SR-2-32-5A)  k  T  =  494°C,  543°C,  601°C  et  625°C.  La 
gamme  de  temperatures  a  etc  choisie  afin  que  les  niveaux  de  signal  obtenus  soient 
du  meme  ordre  qu’avec  le  radiateur. 

•  Nous  avons  finalement  mesure  le  spectre  du  radiateur  en  pla9ant  celui-ci  a  environ 
40  cm  du  spectrometre. 


2.2  T raitement  des  donnees 

2.2.1  Etalonnage  du  spectrometre  MR-304 

Pour  chacun  des  deux  detect  curs  (MCT  et  InSb),  nous  avons  obtenu  quatre 
mesures  d’ etalonnage  Xcn{^,  Ti)  ou  est  la  temperature  du  corps  noir  pour 
chacune  des  mesures.  Ces  mesures  tiennent  compte  de  la  reponse  spectrale  de 
I’appareil.  A  partir  de  la  loi  de  Planck  [1],  on  peut  calculer  les  valeurs 
theoriques  (relatives)  correspondantes  : 
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(1) 


ou  Cj  =  1.4388  K/cm'^  et  est  une  constante  arbitraire.  En  supposant  que  : 

(cf.  T,  )  =  g(a)  (a,  T,  )  +  /7(a)  ,  (2) 


OU  g  est  la  sensibilite  spectrale  d’un  detecteur  avec  son  amplificateur  et  n  est 
un  niveau  de  base  independant  de  la  source,  on  peut  etalonner  T instrument  a 
partir  des  mesures  prises  aux  temperatures  en  effectuant,  pour  chaque 
detecteur,  une  regression  lineaire  de  la  forme  : 

7(fj)=  a(fj)x(fj)+fe(fj)  .  (3) 

Le  tableau  1  donne  un  exemple  de  la  grille  de  calcul.  Puisque  le  gain  des 
detecteurs  n’est  pas  necessairement  lineaire,  cet  etalonnage  est  valide  pour  les 
niveaux  de  signal  X(a)  de  Pordre  de  ceux  produits  par  les  corps  noirs  utilises. 
Dans  cet  intervalle,  les  valeurs  Y(Xcn)  calculees  a  PequationS  pour  les 
mesures  de  corps  noirs,  en  utilisant  a(a)  et  b(a)  obtenus  par  la  regression 
lineaire,  s’accordent  aux  valeurs  theoriques  Yen  de  Pequation  1  avec  un  ecart 
relatif  inferieur  a  3%  (pour  la  plage  de  a  tel  que  le  niveau  de  signal  des 
detecteurs  est  suffisant). 

En  appli quant  la  relation  precedente,  on  peut  done  connaitre  la  distribution 
spectrale  reelle  correspondant  a  la  mesure  Xradio)  prise  avec  le 

radiateur. 


Tableau  1.  Exempie  du  caicui  de  a(a)  et  b(a)  pour  le  detecteur  InSb 


T  =  494°C 

T  =  543°C 

T  =60rC 

T  =  625°C 

CJ 

(cm-1) 

Xcn(tJ) 

Yen  (CT) 

Xen  (C) 

Yen  (C) 

Xen  (<I) 

Yen  (CT) 

Xen  (CT) 

Yen  (CT) 

a(CT) 

b((y) 

3001.5 

28.732 

0.9734 

36.531 

1.3670 

51.080 

1.9464 

56.818 

2.2234 

0.0435 

-0.2573 

3003.4 

28.585 

0.9718 

36.366 

1.3650 

50.868 

1.9440 

56.581 

2.2208 

0.0436 

-0.2558 

3005.4 

28.546 

0.9701 

36.294 

1.3629 

50.799 

1.9414 

56.494 

2.2181 

0.0436 

-0.2560 

3007.3 

28.387 

0.9684 

36.104 

1.3609 

50.532 

1.9390 

56.203 

2.2155 

0.0438 

-0.2560 

3009.2 

28.171 

0.9668 

35.827 

1.3589 

50.155 

1.9365 

55.765 

2.2129 

0.0441 

-0.2568 

Note  :  Xen  est  la  valeur  du  signal  donne  par  le  spectronnetre  MR-304  et  Yen  est  le  signal  calcule  (unites  arbitraires). 
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2.2.2  Conversion  des  spectres  en  longueur  d’onde 


Le  spectre  mesure  avec  le  spectrometre  ASD  est  deja  exprime  en  fonction  de 
la  longueur  d’onde,  par  contre  ceux  provenant  du  spectrometre  MR-304  sont 
exprimes  en  fonction  de  a  et  doivent  etre  convertis.  L’abscisse  des  spectres 
est  facilement  convertie  en  longueur  d’onde  puisque  X  =  1/a.  Cependant, 
Tordonnee  doit  egalement  etre  convertie.  En  effet,  puisque  "  7(a)da 

pour  conserver  le  flux  emis  dans  des  bandes  equivalentes,  le  spectre  en 
longueur  d’onde  est  donne,  a  partir  du  spectre  mesure  en  fonction  de  a,  par  : 

da 

dl 

2.2.3  Mise  a  rechelle 

Puisque  les  spectres  sont  mesures  scion  une  echelle  relative,  il  est  necessaire 
d’efifectuer  une  mise  a  1’ echelle  pour  faire  correspondre  les  mesures 
efifectuees  avec  les  deux  spectrometres.  On  multiplie  les  spectres  mesures 
avec  chaque  appareil  par  une  constante  afin  que  les  courbes  se  rejoignent  aux 
intersections  et  pour  normaliser  le  maximum  du  spectre  a  une  valeur  unitaire. 
Pour  le  spectrometre  MR-304,  une  legere  correction  (-2%)  est  aussi 
necessaire  entre  les  detecteurs  MCT  et  InSb. 

2.2.4  Coupe  des  courbes 

On  coupe  ensuite  les  courbes  pour  conserver  les  points  dans  la  bande  ou  un 
detecteur  donne  est  le  plus  precis  (reponse  suffisante).  Les  sections 
conservees  sont  les  suivantes  :  avec  ASD,  de  0.35  a  2.4  jiim;  avec  InSb,  de  2.4 
a  4.9  jLim  et  avec  MCT,  de  4.9  a  14  jiim.  Les  vecteurs  X  correspondant  a 

CCS  trois  bandes  sont  ensuite  mis  bout  a  bout. 

2.2.5  Re-echantillonnage 

Afln  de  pouvoir  manipuler  plus  facilement  le  spectre,  on  re-echantillonne 
flnalement  le  spectre  a  chaque  1  nm  en  interpolant  les  valeurs  mesurees 
(qui  sont  au  depart  a  chaque  1  nm  pour  X<2A  jiim  puis  a  chaque  2  cm'^  pour 
7  >  2.4  jLim). 

2.3  Spectres  obtenus 

A  partir  du  traitement  decrit  precedemment,  on  obtient  le  spectre  d’ emission  ^7)  du 
radiateur  presente  a  la  flgure  2.  Les  zones  plus  bruy antes  sont  dues  aux  bandes 
d’ absorption  atmospherique  qui  reduisent  le  niveau  de  signal.  Scion  la  longueur 


/().)= y(<7) 
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d’onde  du  maximiim,  la  temperature  serait  d’ environ  1073  K.  En  effet,  selon  la  loi  de 
Wien[l] : 


=  2897.87-'  [H.  (5) 

oil  la  tempeiature  T  est  en  Kelvin.  La  combe  correspondant  a  un  corps  noir  a  cette 
temperature  est  egalement  presentee  sm  la  figme  2.  Conmie  pour  le  spectre  du 
radiateur,  celle-ci  est  nonnalisee  ala  son  maximum. 


0  2  4  6  8  10  12 

X  [pm] 


Figure  Z  Spectre  d'emission  normalise  du  radiateur,  ainsi  queceiuiddn  corps  noira  T  =  1073  K. 


3.  Mesure  de  I’irradiance  a  545  m 

Pour  mesurer  I’irradiance  a  une  distance  de  545  m  du  radiateur,  nous  avons  utilise  un 
radiometre  constitue  d’une  lentiUe  collectrice  et  d’un  detecteur  pyroelectiique  place  au 
foyer  de  celle-ci.  Un  hacheur  place  devant  le  detecteur  a  permis  de  moduler  la 
radiation  incidente  a  une  frequence  de  300  Hz.  Une  lunette  de  visee  a  aussi  ete 
instaUee  a  cote  de  1’ ensemble  afin  d’en  permettre  I’alignement  angulaire.  L’ acquisition 
a  ete  effectuee  a  I’aide  d’un  oscilloscope  numerique.  Void  les  patamdres  importants 
de  ce  systeme  de  mesure. 

•  LentiUe  coUectiice  (CaF2) : 

■  Longueur  foe  ale  ~  250  mm;  et 

■  Diametre  ~  44  mm  (degagement  du  support). 

•  D  decteur  pyroelediique  Moledron  P4-4 1  #  1 6  2  : 


DRDC  ValcartierTN  2005-260 


5 


■  Surface  de  detection  de  1  mm  x  1  mm;  et 

■  Le  champ  de  vue  correspondant  est  de  4  mrad. 

•  Oscilloscope  LeCroy  Waverunner  LT344L  : 

■  Base  de  temps  de  1000  points,  2  ms/div; 

■  Couplage  de  1  MQ  AC,  BWL  25  MHz; 

■  On  applique  la  fonction  “Enhanced  Resolution”  (Eres+3  bit),  ce 
qui  augmente  la  resolution  de  Eoscilloscope  a  8  +3  bit,  en  plus  de 
produire  un  filtrage  passe-bas  (largeur  de  bande  3  dB  =  400  Hz); 
et 

■  On  applique  final  ement  une  moyenne  sur  50  balayages. 

Le  sy  St  erne  de  detection  a  ete  prealabl  ement  etalonne  avec  un  laser  emettant  dans 
E infrarouge  moyen  (systeme  MISLED  [2],  longueur  d’onde  de  3.726  jiim,  impulsions 
de  12  ns  avec  un  taux  de  repetition  de  20  kHz).  Notons  que  la  base  de  temps  de 
Eoscilloscope  etait  alors  different e,  mais  cela  ne  devrait  pas  afifecter  la  repons e 
puisque  E  amplitude  du  signal  crete  a  crete  etait  peu  afifectee  par  le  niveau  de  filtrage 
(Eres)  select! onne.  L’echelle,  puissance  moyenne  incidente  par  rapport  a  la  tension 
Crete  a  crete,  est  de  2.2  mW/V  (±15%)  pour  une  frequence  de  modulation  de  300  Hz. 
La  lecture  de  puissance  etant  prise  devant  le  radiometre,  la  reponse  mesuree  tient 
compte  de  la  transmission  de  la  lentille  collectrice  a  3.726  jiim. 

Pour  les  mesures  d’irradiance  (efifectuees  le  2004-10-25)  nous  avons  enregistre  une 
trace  avec  le  radiateur  en  operation  ainsi  qu’une  autre,  Earriere-plan,  sans  le  radiateur 
(voir  figure  3).  Puisque  les  lames  du  hacheur  sont  plus  chaudes  que  Earriere-plan,  les 
traces  mesurees  avec  et  sans  radiateur  ne  sont  pas  en  phase.  On  ne  peut  done  pas 
simpl  ement  soustraire  les  valeurs  crete  a  crete.  On  sous  trait  done  les  traces  puis  on 
mesure  la  valeur  crete  a  crete  sur  la  difference.  La  puissance  ainsi  mesuree  est  de 
L3  jLiW  (soit  0.61  mV  crete  a  crete),  ce  qui  correspond  a  une  irradiance  de  88  nW/cm^. 
En  pla9ant  un  filtre  passe-bande  (le  spectre  de  transmission,  -3.33  a  4.54  jiim,  sera 
pre sente  un  peu  plus  bas)  devant  la  lentille  collectrice,  nous  avons  obtenu  environ  25% 
de  cette  valeur.  Le  rapport  signal/bruit  pour  cette  demiere  mesure  est  cependant 
beaucoup  plus  faible  puisque  le  niveau  de  signal  du  radiateur  est  alors  comparable  au 
niveau  de  signal  de  Earriere-plan. 
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Figure  3,  Signal  traite  obtenu  lors  de  ia  mesure  d'irradiance  du  radiateur. 


4.  Analyse 


En  compaiant  a  la  figure  2  la  distribution  de  puissance  mesuree  a  celle  d’un  corps  noir, 
on  constate  que  remissivite  du  radiateur  semble  plus  elevee  pour  les  longueurs  d’onde 
elevees.  Cela  s’explique  probablement  par  le  fait  que  la  tole  du  reflecteur  concave 
devient  chaude  et  emet  conune  un  corps  noir  a  une  temperature  de  quelques  centaines 
de  degres  Celsius.  Si  tel  est  le  cas,  la  forme  du  spectre  deviait  dependre  de  la  distance 
de  propagation  puisque  le  rayonnement  emis  par  la  tole  chaude  serait  moins 
directionnel  que  la  reflexion  sur  le  reflecteur  concave.  Observe  a  grande  distance,  le 
spectre  du  radiateur  devrait  alois  tendre  vers  celui  d’un  corps  noir  a  1073  K. 

Pour  calculer  la  forme  du  spectre  refu  par  notre  radiomtoe  situe  a  une  distance  de 
545  m,  il  feut  tenir  compte  de  la  transmission  atmospheiique,  de  la  transmission  de  la 
lentille  de  CaF2  et  de  la  reponse  spectiale  du  detecteur  pyroelectrique  utilise.  Pour  la 
mesure  effectuee  avec  un  filtre  passe-bande,  on  doit  aussi  tenir  compte  du  spectre  de 
transmission  de  ce  dernier.  La  figure  4  presente  les  fonctions  de  reponse  et  de 
transmission  utilisees  pour  le  calcul.  La  courbe  de  transmission  atmospheiique  a  ete 
calculee  a  1’ aide  de  I’outillogiciel  MOD  TRAN  pourle  modele  "mid-latitude  summer" 
tandis  que  les  courbe  s  de  reponse  du  detecteur  et  de  transmission  (exteme)  de  la 
lentille  sont  fixees  approximativement  a  partir  de  [3]  et  de  [4,  p.  7-16]. 
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Figure  4  Fondions  de  transfert  iltilisees  pour cakuler le  spedre  te/  qua  detede  a  545  m parte 

radiometre. 


Afin  de  montrer  I’effet  de  la  propagation  atmospheiique  seule,  la  figure  5  presente 
dans  un  premier  temps  le  spectre  du  radiateur  mesure  de  meme  que  celui  calcule  pour 
une  distance  de  propagation  L  de  545  m.  Pour  i  =  545  m,  il  s’agjt  done  du  spectre 
incident  sur  le  radiomtoe.  Notons  qu’on  n’y  tient  pas  compte  de  la  baisse  de  puissance 
en  -Hi}  mais  seulement  de  la  transmission  atmospheiique.  Comme  nous  I’avons 
mentionne  plus  tot,  la  baisse  de  puissance  due  a  Teloignement  de  la  source  pourrait 
legerement  dependre  de  la  longueur  d’onde  si  le  spectre  mesure  devait  provenir  en 
partie  de  la  tole  du  reflecteur.  La  figure  6  presente  finalement  le  spectre  tel  que  refu 
par  le  radiometre  (avec  et  sans  filtre  passe-bande).  11  s’agjt  du  spectre  calcule  a  545  m 
de  la  figure  5,  multiplie  par  les  fonctions  de  transfert  presentees  a  la  figure  4  pour  la 
lentille,  le  detecteur  et  le  filtre  passe-bande. 

A  partir  de  ces  spectres,  on  pent  evaluer  la  fraction  de  la  puissance  totale  mesuree  par 
le  radiometre  qui  est  dans  la  bande  3  a  5  pm.  Pour  le  spectre  emis  par  le  radiateur  et 
detecte  a  i  =  545  m  par  le  radiometre,  on  obtient  environ  50%  de  la  puissance  totale 
entre  3  et  5  pm.  En  effectuant  le  meme  calcul  pour  un  corps  noir  a  1073  K,  le 
pourcentage  est  legerement  plus  eleve  puisqu’on  obtient  alors  53%  de  la  puissance 
totale  detectee  dans  la  bande  3  a  5  pm.  Puisque  la  difference  est  feible,  on  considerera 
que  la  valeur  de  50%  est  la  bonne. 

Ainsi,  d’apres  les  mesures  d’irradiance  presentees  a  la  section  precedente,  ou  nous 
avons  mesure  une  irradiance  totale  de  88  nW/cm^  avec  le  radiometre,  on  pent  evaluer 
que  1’ irradiance  incidente  sur  le  radiomtoe,  entre  3  et  5  pm,  etait  d’ environ 
44  nW/cm^  (soit  50%  de  1’ irradiance  mesuree). 
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Figure  5,  Spectre  normalise  emis  par  ie  radiateur  et  spectre  caicuie  apres  propagation  sur  545  m 


Figure  6L  Spectre  d^ecte  a  545  m  par  ie  radiometre,  avec  et  sans  fiitre  passe-bande. 


Lors  des  mesures  d'irradiance,  nous  avions  mesure  environ  25%  de  la  puissance  sans 
fiitre  en  plafant  un  fiitre  passe-bande  (3.33  a  4.54  pni)  devant  le  radiometre.  Si  on 
considere  le  spectre  detecte  multiplie  par  le  spectre  de  transmission  du  fiitre  utilise 
pour  cette  mesure  (voir  figure  6),  on  obtient  egalement  un  rapport  de  25%,  ce  qui  est 
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enparMt  accord  avec  lamesure.  Notons  tontefois  que  la  transmission  du  filtre  semble 
non  nnlle  pour  les  longueurs  d'onde  superieures  a  8  pm  (voir  figure  4).  Nous  avons 
neglige  cette  contribution  pour  le  spectre  calcule  a  la  figure  6  puisque  nous  ne 
connaissons  pas  la  forme  exacte  du  spectre  de  transmission  du  filtre.  Etant  donne  que 
remission  du  radiateur  ainsi  que  la  transmission  de  la  lentille  collectrice  sont  plus 
faibles  dans  cette  bande,  cela  produirait  toutefois  une  contribution  peu  impoitante  sur 
lavaleur  calculee  avec  filtre. 

Final ement,  connaissant  la  distribution  spectrale  a  545  m  (figure  5),  ainsi  que 
rirradiance  dans  la  bande  3  a  5  pm  (44  nW/cm^),  on  pent  etalonner  le  spectre  en 
irradiance.  Celui-ci  est  pre  sente  a  la  figure  7.  L  rirradiance  E  (en  nW/cmVpm)  y  est 
evaluee  a  paitir  de  : 

,6) 

jy;,(X,L  =  545)dX 


ou  -  545)  =  {L  -  545) x  f{X)  est  le  spectre  non  etalonne  de  la  figure  5. 
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Figure  7,  Distribution  spectraie  d'irradiance  a  545  m  du  radiateur. 


5.  Conclusion 


Nous  avons  mesure  le  spectre  d’ emission  d’un  radiateur  Airworks  ainsi  que 
rirradiance  a  545  m.  Le  spectre  se  rapproche  de  la  distribution  theorique  pour  un  corps 
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noir  a  une  temperature  de  1073  K.  Un  tel  radiateur  peut  done  etre  utilise  comme  source 
chaude  et  puissante.  Nous  avons  calcule  qu’a  545  m,  la  puissance  dans  la  bande  3  a 
5  jLim  represente  50%  de  la  puissance  totale  mesuree  a  Taide  de  notre  radiometre. 
Ainsi,  nous  avons  pu  e valuer  la  distribution  spectral e  d’irradiance  a  cette  distance,  qui 
est  representee  a  la  figure  7. 
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